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3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มีดังต่อไปนี้ 
 3.1 เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ (Non Contact Tonometer)   
  จ านวน  1  เครื่อง 
 3.2 โต๊ะรองเครื่องปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า   จ านวน  1  ตัว 
 3.3 เครื่องส ารองไฟ UPS with Stabilizer  ขนาด 1000 VA. จ านวน  1  ชุด  
 3.4 เก้าอ้ีส าหรับแพทย์ผู้ตรวจ     จ านวน  1  ตัว 
 3.5 เก้าอ้ีส าหรับผู้ป่วย     จ านวน  1  ตัว  
 3.6 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ    จ านวน  1  เล่ม 
 
4. รับประกันคุณภาพ 2 ปี 
 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ ของ ทวีปเอเชีย,อเมริกา หรือ ยุโรป 
ยกเว้น  รายการที่ 3.3-3.5 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 
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